
 

 

 

 

 

 
    
 
                      Норвежский Институт Стоматологических Материалов 
 

 

 

 
                      Лаборатория, проводившая тест: Норвежский Институт Стоматологических   
                      Материалов, Согнсвайн 70 А, Осло, Норвегия  
 

                                                                                

 

                      Клиент: КРК, торгующий как Анис-Дент, Берзарина 36, строение 2, Москва, Россия  

                                                                Акриловые зубы «Анис» 

 

 

 

                                                                                                     Метод теста и процедуры в соответствии с:  

 

 

 

ИСО  22112:2005  Стоматология – Искусственные зубы для зубных протезов 

 

 

 

 

 

 

Результат теста предоставлен на следующих страницах. Тестирование прошли      

              предоставленные образцы. Заключение теста можно копировать только в полном 

объеме. В противном случае требуется разряшение НИОМ 



              ИСО 22112:2005  Стоматология – Искусственные зубы для зубных протезов 

 

 

                                            Акриловые зубы «Анис» 

 

 

            

 

 

 

Требования  

Размеры зубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

           Зубы соответствуют требованиям стандарта 

 



                      

                                          Цвет и переход оттенка зубов 

Зубы соответствуют заявленной расцветке  

( в нашем  случае заявленная расцветка Vita. См стр. 7 ) 

 

Зубы не должны иметь линию  разделения слоев между резцовой частью  и шейкой  на 

поверхности зубов.  

 

 

                      

                    Зубы соответствуют требованиям стандарта 

                                                        Поверхность зубов 

                     Зубы имеют гладкую, глянцевую, непористую поверхность 

                    

                     Зубы соответствуют требованиям стандарта 

 

 

 

                    Качесвто поверхности зубов после полировки  

                    Зубы соответствуют требованиям стандарта 

 

                                                         

 

 

                                                                                                                  Результат теста: после полировки и 

шлифовки поверхность зуба эквивалентна начальному состоянию.  

 

 

                    Зубы соответствуют требованиям стандарта 

 

 

 

                    



 

                                                                                                              Отсутствие пор и других дефектов 

 

                    Результат теста: отсутствие пор на поверхности, а также других дефектов. 

                     Зубы соответствуют требованиям стандарта 

                                                                                               Сцепление с полимером базиса зубного 

протеза  

 

 

                    Используемый в тесте полимер: Мелиодент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Зубы соответствуют требованиям стандарта 

                    Стойкость к побелению, деформации, образованию  трещин  (“волосистости”) 

 

 

 

 

 

                    Отсутствуют побеления, деформация, образование трещин, “волосистость” 

 

 

 



                                

                                                                                                 Группа 1. Воздействие метилметакрилатом 

                                                                                                                               Группа 2. Воздействие 

метилметакрилатом после кондиционного цикла 

 

 

 

 

 

 

 

                 Зубы соответствуют требованиям стандарта 

                                                      Стабильность цвета 

 

 

 

                Отсутствует изменение цвета 

 

 

 

 

                Зубы соответствуют требованиям стандарта 

                                                               Стабильность размеров зубов 

 

                                                                 До начало испытания        после начала испытания 

 

 

 

 

 

 

                Зубы соответствуют требованиям стандарта 

 



  

 

Маркировка, упаковка, информация, которую предоставляет производитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Расцветка. Цвета зубов соответствуют номинированной расцветке  

 

 

 

 

                                                                           Инструкции, предоставленные производителем 

 

 

 

 Имеется отдельная инструкция по достижению лучшего сцепления с базисом  

                                                                               Флюоресцентность. 

                     Зубы флюоресцентны 

 

                                 Расцветка в соответствии с которой проводились тесты – Vita   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



 

 

                                                                                   Приложение 

                                                                                ИСО 22112:2005 

                                          Стоматология: Искусственные зубы для зубных протезов 

Синтетические полимерные зубы 

 

 

 

Расчет несоответствия размеров зубов с указанным в карте зубов. 

(допустимая разница 5%) 

 


